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Laboratorium posiada certyfikowany system Zarzgdzania jakoécig speiniajgcy wymagania normy PN-EN ISO 0001:2015
Nr ceryfikatu: NC-1836 oraz zatwierdzenie Pafistwowego Powiatowego inspekiora Sanitamego w Hawie
Nr decyzji: HK.4020.3.142.2018

Hawskie Wodociagi Sp.z o.0.
Nazwa zakiadu: 14-202 Hawa
ul. Wodna 2

Rodzaj prébek: Prébki wody. Prébki jednorazowe.

[Miejsce pobrania prébek/ kod laboratoryjny préobek:

1. Prébka wody surowej pobrana ze Studninr | B  569/19/WS

2. Prébka wody pobrana ze Studni wodomierzowsj, wyjécie na Karas ul. 1-go Maja 32 570/19/SK
3. Prébka wody pobrana po filtrze nr 1 Stacja Uzdatniania Wody 571/19/F1

4. Prébka wody pobrana po filtrze nr2 Stacja Uzdatniania Wody 572/19/F2

5. Prébka wody pobrana porfilirze nr 3 Stacja Uzdatniania Wody 573/19/F3

6. Prébka wody pobrana po filtrze nr4 Stacja uzdatniania Wody 574/19/F4

7. Prébka wody pobrana ze zbiomika zapasu wody Stacja Uzdatniania Wody 575/19/Z
8. Prébka wody pobrana z ul. Dabrowskiego 42a Hydrofomia 576/19/D

9. Prébka wody pobrana z ul. Ostrédzkiej Hydrofornia 577/19/0

10. Prébka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Sklep Prima 578/19/WP
11.Prébka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 579/19/L

12.Prébka wody pobrana z ul. Sienkiewicza 5 Internat LO 580/19/Sn

13.Prébka wody pobrana z ul. Niepodleglo$ci 6 Sklep Spozywczy 581/19/N

Data pobrania prébek: 27.06.2019

Data rozpoczecia badania: 27.06.2019

Data zakorniczenia badania: 28.06.2019

Osoba pobierajgca prébki: Lukasz Czubifiski, nr zaswiadczenia: 292/2018

Uwagi: Brak

Whyniki badari odnoszg sie wylacznie do badanych obiekiéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badarh nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Oczyszczalnia Sciekow z . g il
tel ffax (89) 6485133 BADAN Data eporzadzenia: 01.07.2019
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 27.06.2019
Lp. Wartost Miejsce pobrania prébek
g Nazwa Jadr!m Min Zdrm:znz
miary 07.12.2017 | Problewody | Préblawady | oog.0 wody | Probia wody | Probia wody | Prébia wody zm“"'
poz.2284 su:‘mls uLﬁ““"@m"‘. pofize1 | poftze2 | pofitze3d | pofitrze4 m”"“"
1. Zelazo pgfl Fe 277 92 107 20 a0 75 43
2. Mangan pol Mn a7 ] 36 36 32 M 33
3.| Amoniak | mg/lNH, 1,27 0,73 0,67 0,85 0,16 0,24 0,11
4.| Azotany |mgINO; - - - - - - -
5.| Azotyny |mgiNO, - - - - _ - _
6 Twardo&é mgf _ _ _ _ _ _ _
) ogbina CaCO,
7.| Meinoss NTU <0,156 < 0,‘!5 <015 | <015 | <015 | <0,15 <0,15
8. Barwa®* mgl Pt 15 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) - 76 76 76 75 7.5 7.5 7.5
9' Ti prabid
“poczzs. °¢ 205 | 212 | 206 | 201 | 206 | 208 | 207
cznaczania pH
Przewodnosé
elekiryzna | yS/cm’™ 829 777 812 815 798 797 795
whatciwa
10. Temp. pribid
paduzes ozmadz. °c 20,3 21,1 20,2 19,8 20,0 20,2 203
praswodnobel
11.| Zapach - Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak
12. Smak - - - - - - - Brak

* Barwa rzeczywista. Prébka sgczona.
Zastosowano filtry membranowe 0,45 um nr 11406-47-ACN nrserfl: 1018 114H6 1804263 Sartorius

METODY POMIAR OWE

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 338
Azotyny Test Merck nr 1.14776.0001
Twardosé og. PN-ISO 6059:1889

Metnoéé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnoéé elektryczna wiagciwa PN-EN 27888:1990
Smak, zapach PN-C-04557:1872
Temperatura PN-77/C-04584




Laboratorium SPRAWOZDANIE [Numer: 42/2019
Hawskie Wodociagi Sp. z 0.0. .
- Inia Sciektw 4 Stronaflio&é stron: 3/3
tel.ffax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 01.07.2019
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 27.06.2019
Warlogé Miejsce pobrania prébek
Lp. Jednostka an.hln.m Prébka
Nazwa mia Zdrowta z dn, | PTObka wody 2 | Prébia wody Prébica wody | Prébka wody | Prébka wody
ry Zdn. wody 2 ul.
07.12.2017 ul. zul. - zul. 2u. 2ul.
poz2204 | Dabrowskiego | Ostradzide] FW""I"“, Lubawskie] | Sienidewicza | Niepodiagioéci
1. Zelazo pgA Fe 104 68 92 50 46 67
2, Mangan pgA Mn 33 38 34 38 a8 34
3. | Amoniak | mg/ANH, 0,056 0,034 | 0,28 0,034 0,038 0,17
4, Azotany | mg/i NO, - - - - - -
5. Azolyny | mgd NO, - - - - - -
6. | Twardosé mgA _ _ _ _ _ -
’ og6ina CaCO,
7. | Metno&é NTU 0,48 <0,15 | <0,15 | <0,15 <0,15 <0,15
8. Barwa* mgA Pt 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) - 7,6 7,5 7.5 7.8 7.5 7.5
9. Temp. pribki
podezes °c 21,0 21,4 21,4 224 22,2 220
oznaczania pH
P dnosé
dekirycana | HSfem” 795 791 | 792 | 792 703 793
10.
Temp. prébid
podczas cznacz. °c 20,5 209 20,8 22,2 21,6 214
przawodnodc| —
11.| Zapach - Brak Brak Brak Brak Brak Brak
12. Smak - Brak Brak Brak Brak Brak Brak

* Barwa rzeczywista. Prébka saczona.

Zastosowano flltry membranowe 0,45 um nr11405-47-ACN nr serii: 1018 114H6 1804263 Sartorius
METODY POMIAR OWE

2elazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.44770.0001
Amoniak Teat Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nrLCK 338
Azotyny Test Merck nr1.14776.0001
Twardoéé og. PN-ISO 6059:1885

Metnodé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012

Przewodnoéc elekiryczna wiasciwa PN-EN 27888:1909

Smak, zapach PN-C-04557:1972
Temperatura PN-77/C-04584

Sprawozdanie autoryzowat:






